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Demeurant ; at enſelgne du Microſcop pe de = Re 
tion, tout Vis a Us * Inn Gate, wwe” 
Fleet · Street, a Londres. F 


% 
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AB. AB. J Epreſente * corps du microſcope, qui 


eſt d'argent, de cuivre, ou d'ivoire. 


Ee Vis Is & finement canelẽe, qui entre en tour- 


nant dans le corps du microſcope. 
D. Verre convexe lacẽ au bout de ladite vis. 


* Deux morceaux de cuivre minces & concaves, ayant 
dans le milieu des trous de diamẽtres ditferens, & 
deſtinẽs à couvrir le ſuſdit verre, & à diminuer . 
1 lorſqu' on fait uſage des yerres qui grof- 


_ liffent le plus les objets. 
EE. Trois mark 


une cavite circulaire, pour recevoir un tube de verre. 


F. Piece de bois ou d'ivoire ceintree comme la tuſcite 5 


lame de cuivre, & attache&e I icelle. A 


8. Autre extremitE du microſcope, od eſt un ẽcrou 
propre à recevoir differens vertes qui grofſiſſent les 


2 — 


Bets. 


de cuivre minces, qui font en dedans 
du corps du microſcope, & dont une ſe ploye en 
demi-cercle dans le milieu, & forme par ce moien 


„ con | 

H Reffort | irale aczer ou de cuivre, . entre ladite 
extrẽmitẽ & les lames de cururè. Il eſt deſtint 
A aſſujétir leſdites lames dans une ſituation conve- 
nable, en pouſſant contre la longue vis CC. 
55 L Petit manche tournẽ, qui ſert à en mieux tenir Pin- 
ſtrument. On le met & on te A 9 a 
TFaide de la vis qui ks au u bout. Mg 


Wil y a ſept difftrens verres groſſiſſans qui 5 appartien- 
nent a ce microſcope ; & dont fix ſont montes en 
argent, en cuivre, ou en ivoire, comme dans la figure 
K, & font marques . Is „ , 6. Remarquez, 
que les plus petits nombres marquent les y verres * N 


gro{ytEnt le plus. 1 7 I 


I. Eſt le ſeptieme 1 verre  groſiſſant. | 1 eſt monte. en . 
forme de barillet, afin qu'on puiſſe le tenir a la 
main, pour Examiner tous les gros objets. en 
M. Petite lame d'ivoire, percee de quatre trous circu- 
uires, deſtinẽs à y placer des objets, entre deux 
verres ou entre deux talques. tha 


1 y a ordinairement huit de ces chi lames 1 : 
voire & une de cuivre qui accompagnent ce micro- 
ſcope; mais ceux qui veulent faire une plus grande 
col ection d' objets, prone en avoir autant qu il kur 
ait. 
1 Les petites lames d'ivoire qd ſe vendent avec 5 
microſcope, ſont numẽrotẽes 1, 2 2, 3, 45 5, 6 , 77 8 
& contiennent les objets ſuivants. 5 
N. B. Dans chacune de ces lames, il faut compter ” 
comme premier trou, celui qui eſt proche de cette 
mange . 


Ds 


No 1. "a de I alle d'une e tigne. 
Pouſſiere de fleur de mauve. 
Pouſſiẽre de tourneſol. e 
Graine de fougere. 8 


8 ä 
r No 2. Poil de fouris. F 
Ch!hevem. 

Poil de taupe. & 

Duvet de ack, | 
No 3. Ecailles de perche. 

FK cailles de ſole. 

Ecaille de moruè. 

Peau humaine. 

No 4. Motlle de jonc. 

Morceau de hege. 

Morceau d*eponge. 

| __  Morceaude moelle de ſureau. 
No g. Oeil de mouche. 

Aile de mouche. 

Morceaux de plume. 

Morceau d'aile de e 
No 6. Graine de pane SAL 

e | 51 

Petite araignẽe. 
Petite chenille. 

No 7 & 8. Sont fans objets, & ſervent à cenfdfite 

les animalcules qui font dans les liqueurs, ou 
les pouſſieres des vẽgẽtaux, &c. 


La petite lame de cuivre eſt deſtinẽe à tenir toutes 
ſortes de petits animaux renfermes, afin qu'on Pulle i 


| les conſiderer fans les ecraſer ou les tuer. 


N. Petites pincettes pliantes, pour pd des inſectes 


ou d'autres objets, & les mettre dans les verres. 

O. Petite broſſe ou pinceau, qui ſert à mettre ſur les 
 kalques, de petites goutes de toutes les liqueurs qu' on 
veut examiner. | 


Quand v. vous voulez confiderer un objet, gliſſez "x 
tite lame d'ivoire od cet objet eſt place, entre les 
deux James plates de cuivre EE, ayant totyours ſoin 
de mettre le plus loin de votre eil Je cötẽ de la petite 
lame d'ivoire od ſont les anneaux de cuivre. Ajuſtez 
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que ſeroit 


m_— FF DS: 
enſuite i Vextremits G de Pinſtrument, celui de vos 
verres magnifians dont vous voulez vous ſervir; puis 
regardez au travers de votre Fee a Toppoſite du 
jour, tournant la longue vis CC, juſqu'a ce que vous 
ayez amenẽ votre objet à la vraie diſtance focale : ce 
qui vous ſera indiquẽ par la parfaite clarte & netete du- 
dit objet. Le moien d' ẽxaminer avec ẽxactitude 
quelquꝰ objet que ce ſoit, c'eſt de le conſidẽrer dꝰabord 
à travers un verre magnifiant qui vous le montre dans 
ſon entier, & de cqnſiderer enſuite plus en detail ſes di- 
verſes parties avec un des verres qui groſſiſſent le plus: 
de cette maniẽre, vous aurez une juſte idee du tout & 
de toutes ſes parties; & quoique les verres les plus 5 
magnifians ne puiſſent vous montrer à la fois qu'une 
inſiniment petite partie d'un * * quelconque; telle 
I griffe d'une puce, la corne d'un pou, ou 
autre choſe femblable ; vous ne laiſſerez pas, en re- 
muant doucement la petite lame qui contient votre ob- 
jet, de le parcourir des yeux peu à peu & en entier: & 
sil arrivoit qu' aucune partie d'icelut ne füt pas a une 
diſtance convenable, la vis CC la mettra aiſẽment au 
voruyable Joyer. 7c! 5-56 8 1 
Comme il faut que l'objet approche de fort pres les 
verres, quand vous employez les plus magnifians; ayez 
un ſoin particulier d' empècher que votre petite lame 
ne frote contre ces verres quand vous la gliſſez entre 
Jes lames de cuivre ou que vous Fen retirez, de peur 
d' ẽcorcher & de gater vos verres. Il vous ſera aiſẽ de 
prevenir cet inconvenient, en tournant un peu la vis 
CC, pour vous donner un eſpace ſuffiſant. 
Vous pouvez changer les gbjets qui font dans vos 
petites lames d'ivoire pour tels autres qu'il vous plaira, 
en ötant les anneaux de cuivre avec la pointe d'un 
canif, Les talques tomberont alors en tournant ſeule- 
ment vos lames de l'autre cote. Quand vous aurez 
mis entre ces talques les 2 que vous voudrez conſi- 
derer, ils tiendront auſſi ferme quiauparayant en re- 
plagant les anneaux de cuivre. 1 4 I 
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Les petites lames qui ſont ar * 8 | 
qui n' ont point d' objets, ſont deftinees à ſervir toutes 


fois & quantes i Examiner les fluides, les ſels, les ſa- 
bles, les poudres, les pouſſieres des fleurs, ou quelqu' au- 


tre objet de ce genre que le hazard vous offre, & qu'il 
n'eſt beſoin de mettre que ſur le dehors du talque. 
Si vous mettẽs tremper dans l'eau pendant quelques 
jours, & dans un vaiſſeau ouvert, un peu de foin ou 
quelques grains de poivre ; cette eau ſera remplie d' ani- 
maux d'une petiteſſe {i Enorme, que ſelon le calcul 
de Leeuwenhoek, une ſeule gotite contiendra juſqu'à 
huit millions deux cens quatre vingt mille animalcules : 


de ſorte que, comparativement parlant, ſi l'on briſoit 


un ſeul grain de ſable en huit millions de parties, cha- 

cune d' elle ſeroit plus groſſe qu un de ces inſectes. 
P. eſt un tube de verre, imaginẽ r renfermer des 
objets vivans, afin de decouvrir la circulation du 


ſäang dans les veines & dans les arteres. . 


Les objets dans leſquels on voit le mieux la eircula- 
tion du ſang ſont les queuẽs ou les nageoires des poiſ- 
ſons, les membranes delices qui ſont entre les diviſions 
des pates d' une grenouille, ou mieux encore que tout 
cela, la queue d'un lezard aquatique. Si vous la vou- 
le voir dans le petit poiſſon ; mettez le dans le tube, 
& Etendez ſa queue ou ſa nageoire contre la ſurface in- 
_ terieure du tube. Si vous voulez la voir dans une gre- 
noüille; choiſiſſez en une qui n'ait dans le tube que 


bien preciſement la place qu'il lui faut, & avec une 
plume, ou un petit baton, etendez autant que vous 


le pourrez la membrane tranſparente qui eſt entre les 
diviſions de la patte de derriere de la grenoũille. Quand 
vous avez diſpoſe votre objet de maniere qu' aucune 
partie d' icelui ne puiſſe intercepter la lumicre, & l'em- 


cher de tomber ſur l' endroit que vous youlez conſi- 


derer; Deviſlez la longue vis C C, & paſſez votre tube 
dans la cavite ceintree & tout au travers du corps du 
microſcope: puis remettez la vis, & la placez, en tour- 
nant, à la veritable diſtance focale; & vous verrez 
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alors le fung rouler rapidement dans les vaiſſeaux, paſ- 


fant par les veines dans un ſens, & par les artẽres dans 


un autre. On peut diſtinguer dans quelques uns des 


I faut vous ſervit des 3 & 4e vertes magnifians 
quand vous avez pour objets des poiſſons ou des gre- 


noüilles; mais les g * & 6 ® verres ſuffiront pour Exa- 
miner la queue des 1ezards aquatiques; parce que les 


4 758 de leur fang ſont deux fois auſſi gros que ceux 
verres magnifians ne peuvent gueres ſervir à cet uſage, 
parce que Fẽpaiſſeur du tube od l'objet eſt renferme 


de la grenouille & du poiſſon. Les premier & ſecond 


permet difficiſement qu'on Papproche aſſez pres pour 


etre à la diſtance focale du verre magnifiant. 


La meilleure lumiẽre pour bien examiner les objets, 
eſt une lumiere claire qui vient du ciel au travers d'un 
abbat : jour, celle du ſoleil dardant fur quelqu* objet 
blanc que ce ſoit, ou les raions de cet aſtre reflechis 
par un miroir. La lumiẽre de la chandelle eſt bonne 


auſſi; mais des gens peu verſes dans Puſage des micro- 


ſcopes, trouvent quelque difficulte à prendre de juſtes 
meſures avec la chandelle. Quoiqu'il en ſoit, de quel- 


que lumiere que vous faſſiez uſage, ayez ſoin de ne 


pas ombrager l'objet avec votre chapeau ou votre per- 
ruque; car les meilleurs verres ne ſauroient montrer 


que peude choſe, ſi l'objet n'eſt pas à une juſte diſtance, 
„ ⁵PwP( 8 


On peut du microſeope ſimple ci: deſſus decrit en for- 


mier un double; en y viſſant un tube qui ait un verre 


oculaire à ſon extrẽmitẽ. Il peut encore, par Paddition 
de certaines pieces particulières, inventees expres par 
Monſieur Cuff, devenir un des meilleurs microſcopes 


ſolaires. Ce qui ſe fait en Pappliquant à un petit trou 
perce au volet d'une fenetre, & en faiſant paſſer les 
rayons du ſoleil tout au travers. Car, alors l'image de 
quelqu* objet tranſparent que ce ſoit, ira ſe peindre fur 


un drap blanc, ou ſur un ecran de papier que vous 


_ 


5 LEE _ 
aurez mis à Poppoſite en,dedans de la chambre, qui 
doit Etre parfaitement obſcure. Cette image ſera d'une 
beautẽ raviſſante & de la plus enorme grandeur ; puiſ- 
qu'on peut par ce moien groſſir un pou juſqua la lon- 
gueur de 2, 3, 4, ou meme 5 pieds, & tous les autres 
_ objets dans la meme proportion. 
| Moni. Cuff, vend auſſi un microſcope de nouvelle in- 
vention, & d'une ſtructure particuliẽre, pour Examiner | 
les objets opaques. Toutes les inventions prẽcẽdentes 

pour les objets opaques ont ẽtẽ infiniment dẽfectueuſes 
| & peu ſatisfaiſantes faute de lumiere : mais Pobjet eſt ſi 
fortement illumine à Paide de ce nouveau microſcope, 
qu'on peut Pexaminer avec toute le detail, tout la faci- 
Ute, & tout le plaiſir imaginables. 1 
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DES CRIPTION 


DUNE 


"if vention N anelle 4 


ko anger 5 


Le Microscore de Poche, 


ET 


En tirer tous los Vhages du grand Mt [= 


- 


— 


Ros corꝝE de Reflexion. k 


A. LS un bras de cuivre fixẽ dans une e poſition 


droite, & fortement attache au pied rond de 
bois B, od il eſt parfaitement immobile. 


C. Eſt une vis de cuivre, qui paſſe au travers d'un 


trou percẽ a la partie ſuperieure du bras de cuiyre, 
& va s'engrener au cote du microſcope D, qu'elle 
attache avec force au bras ſuſdit. 


E. Eſt un miroir concave enchaſſẽ dans une botte FY : 


cuivre, qui eſt ſuſpenduẽ dans le demi-cetcle G par 


les deux petites vis, ff, qui en ſaiſiſſent les c6tes 


oppoſes. Il y a au bas du dit demi-cercle une che- 
ville de cuivre qui remplit exactement le trou h, fait 


au pied de bois expres pour l'y recevoir. Comme 


le demi: cercle tourne ſur cette cheville, & que le 


miroir tourne ſur les extrẽmitẽs du demi-cercle; on 


peut fans peine, a Vaide de ce double mouvement, 


ajuſter le miroir de maniere qu'il reflechiſſe la lu- 


miere du ciel, du ſoleil, ou d'une chandelle, en ligne 
B _ droite 


Re le. 
* — ” 
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droite aſcendayte au travers du microſcope fixe per- 
pendiculairement audeſſus dudit miroir. De cette 


maniere, votre microſcope de poche peut produire 
tous les effets du grand microſcope de reflexion, ſur 


lequel il a meme Pavantage additionel de pouvoir 
Etre fixe horizontalement au bras de cuivre, & 
ſervir à conſfiderer les ob) 


jets dans cette poſition, 


2 telle lumiẽre qu'on vaudra. 


DESCRIPTION | 


DUN 


M 10 R 


SCOPE | 


: * 
9 „ neee 


F „ 


Les Objets Opaques, 


EF 
* & *- % 


Es curieux d'obſervations faftes avec le micro- 

I ſcope, fe font ſouvent plains de la grande difficulte 
qu'ily a a examiner les objets opaques avec quelque ſorte 

de ſatisfaction & d' ẽxactitude: parce que, comme il 


falloit, dans tout ce qu' ils avoient trouve de micro- 


ſcopes inventes pour cet effet, que l'objet fut approchè 


du foyer du verre magnifiant, pour qu'on pùt le con- 


fiderer ; inſtrument par fa proximité interceptoit la 
lumiere, & Fempechoit de tomber ſur Fobjet, qui en 
devenoit obſcur & peu diſtinct. On a ſouvent effaic 


de jetter fur l'objet la lumiere du ſoleil ou d' une chan- 

delle, a Paide d'un verre conyexe place ſur le cote 
dudit objet: Mais, comme les rayons de ces deux lu- 
mieres ne donnoient qu'une lueur confuſe, à cauſe de 
_ PFextreme obliquite de leur chute ſur l'objet, ils ne ſuf- 
fiſolent pas pour en procurer une vue claire & parfaite. 
Mais on a heureuſement trouve un moien efficace 


pour remeèdier à cet inconvenient. Il conſiſte à fixer 
uh lentille convexe des deux cotes, ou verre magni- 


fafntz au centre d'un miroir concave dont le foyer ſoit 


A peu pres le meme qui celui de la lentille en queſtion. 


Par ce moien, une forte lumicre eſt refEchie directe- 


2 ment 


Qui fe fait & ſe vend à Londres, chez EAN 
Cour p, dans Fleet-ſireet, à PEnſeigne du Microſcope 
de Reflexion, tout vis-à- vis Serjeant”s-Inn-Gate., 
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| ment fur Pobjer, dont om peut ẽ Examiner chaque partie | 


avec toute l' ẽxactitude & le plaiſir ene 
Pour rendre cette invention parfaitement commode, 


on a imaginẽ Pinſtrument ſuivant, dont les principales 


Parties & agreils ſont de cuivre ou d' argent. 
An travers du premier cote A, paſſe la vis fine B, 
dont l'autre extrẽmitẽ eſt attachẽe au cote mouvant C. 


D. Eſt une noix ou Ecrou adapte A la vis en queſtion. 
En tournant cette noix on rapproche peu a peu & 


'on joint enſemble les deux cotes A & C. 


7 E. Eft un reſſort d acier qui ſepare les n cdtes 


ſuſdits loriqu'on dẽviſſe la noix ou ecrou. 


F. Morceau de cuivre ou genou, qui tourne en tout ſens 


dans une concavite. De ce genou reſſort un petit 
tuyau A reſſort qui fe meut ſur un rivet. Un fil 
_ Facter paſſe tout au travers de ce tuyau. Une des 
extrẽmitẽs de ce fil ſe termine en pointe tres aigue G, 


& autre eſt armẽe d'une paire de pincettes H. Fa 5 
pointe & les pincettes ſervent A percer ou A prendre 


& tenir un inſecte ou autre petit objet quelconque. 


On peut à diſcretion tourner en haut l un ou * 5 


ſelon que la choſe eſt plus commoce. 


I. Anneau de cuivre ayant en dedans ur &crou. II eft 


monte fur une piece droite du mn? metal, qui 


tourne ſur un rivet; afin qu'on puiliæ 12 placer A 


une diſtance convenable quand on ſe ſert des verres 
qui g groſſiſſent le moins. : 
 Panneau regoit les vis de tous les verres magnilians, 
& en eſt Pecrou commun. 
K. Miroir concave d' argent du plus parfait poli, au 
centre du el eſt une lentille conyexe des deux 
| cotes, avec des ouvertures pour regarder au travers 
de la lentille. Au dos de ce miroir eſt une vis L, 
adaptẽe a YE CCrou de Panneau de cuivre I, dans le- 
quel elle s' engrẽne à diſcretion. 
Il y a quatre de ces miroirs concaves de differentes 
profondeurs, adaptẽs A quatre verres lenticulaires de 
differente vertu magryliante: dont il faut fe ſervir 


Elon. 
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qu'on connoit les verres les plus magni. 


fans, en ce qu on y regarde par les plus petites ouver. 


M. M. Petite lame objective ronde, dont un cots eſt blanc 
X Fautre noir ; afin de rendre les objets plus viſibles 
par Vop . en mettant les noirs ſur le cõtẽ 


les blancs fur le cote noir. Il y a de 


8 —_ cote un reſſort acier N, qu'on y amene en 
tournant, & qui ſert à 5 aſſthetir Fobjet. Il y a 


auſſi à une des extremitez de la petite lame objective 


un tuyau creux, qui ſert à la mettre au | haut de Ia 


pointe de Feguille G. 


; O. Petite botte de cuivre avec un verre de chaque 


_ Cote, deſtinẽe à renfermer les petits objets vivans 
qu'on veut Examiner. Cette boete a auſſi un petit 
tuyau, pour la mettre à Pextremite de l'ẽguille G. 


P. Manche tournẽ de bois, qui ſe viſſe dans rinſtru 5 


ment quand on veut s'en ſervir. 


Pincettes pliantes de cuivre, pour prendre les ob- 


Jets & les manier commodẽment. 


R. Petite broſſe ou pinceau fort doux, pour prendre 


une goute de quelque liqueur que ſe ſoit, & la met- 
tre ſurle talque, afin d ẽxaminer les imme qu elle 
contient. 


2 Petite botte d'ivoire pour mettre les talques qu Jul 
peut avoir occaſion de Pr dans la Petit boẽte de 


cuivre O. 


Quand vous voulez Examiner un objet, viſſez le 
miroir garni du verre magnifiant qu'il vous faut dans 
Panneau de cuivre I ; Placez votre objet ou à la pointe 
de Peguille G, où entre les pincettes , ou fur la lame 


objective, ou enfin dans la boete de cuivre O, ſelon 
que la nature de l'objet & votre commodite le requier- 


ront. Prenez enſuite votre inſtrument par le man- 
ehe . Regardez contre le jour au travers de vo- 
tre lentille magnifiante 3 & a aide de Pecrou D, & 
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VVV 
au mousement de Legnile dont vous gniderez Fer- 
trẽmitẽ infẽrieure, vous pourrez tourner de tous cdtes, 
* hauſſer & baiſſer votre objet, & Fapprocher ou Ve- 
| loigner du verre, juſqu'a ce que vous ayez trouve la 
veritable diſtance focale, & fait reflechir de deflus 1: 
le miroir concave ' une forte Jumiere ſur l'objet: au 
moĩen de quoi vous Pappercevrez dune clartẽ & d'une 
netetẽ ſurprenantes. La lumiere du ciel, du ſoleil, ou 
d'une chandelle, rẽpondront parfaitement à votre at- 
tente dans l'uſa e de ce microſcrope. e 
Son principal uſage eſt, pour J'inſpection des objets 


FTE 


vi opaques: Mais il peut vous ſervir auffi à examiner les 

1 corps tranſparens. Obſervez ſeulement, que quand vous 

Wo k Examinez ces derniers, il n'eſt pas totyours à propos 

. de jetter ſur eux la lumiere reflechie du miroir; car la 

1 bumiẽre qui les traverſe venant a rencontrer la lumiẽre J 
Wi; _ reflechie, leur rẽünion peut produire un Eclat trop &- 


bloüiſſant. Un peu de pratique vous apprendra i tirer 
le plus grand avantage de ces deux lumieres com- 
llya lieu de s'attendre qu'on fera de grandes dẽ- 
couvertes par le moien du — ci-deſlus decrit: 
Le fameux M. Leeuwenboc n'employoit dans toutes 
ſes obſervations que de ces verres ſimples, places à peu 
pres de la meme maniere ; mais il n'avoit pe PFavan- 
tage de notre lumiere reflechie, comme on le voit clai- 
rement par ſes propres recits, par vingt ſix d' entr eux 
qu'il a lẽguẽs a la ſociẽté royale, & par une lettre 
quil Ecrit a la meme ſociẽtẽ; od il declare, qu'une | 
longue experience lui a appris, < que les verres avec 
&« leſquelson pouvoit faire les plus grandes decouvertes, | 
4 Etojent ceux, qui, ſans groſſir beaucoup les objets, les 
« montroient parfaitement diſtincts & brillans. 
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| du de ſe forcer en les confiderant de la forte, & que 
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| Microſcope Solaire. 


5: 3 E. 4 . 2 1 


oy 


Microſcope de CHAMBRE OBSCURE, | 
Qui ſe fait & ſe vend A bes , a 3 | 


A LONDRES, 


Chez JEAN Cuxx, dans Fleet-ſtreet, a Len- 

ſeigne du Microſcopg de Refiexion, tout vis 
à vis Serjeant's-Inn-Gate, 1 

CNUAND on ſe ſert du microſcope à la maniẽre 
ngnoderne, C'eſt à dire, en faiſant paſſer les raions 
du ſoleil au travers d'un tube, & tomber ſur 
quelqu objet place en dedans ou tout aupres de ex- 
trẽmitẽ dudit tube, l'image de cet objet va ſe peindre, 
avec une ẽxactitude & une beautẽ infiniment ſurpre- 
nantes, ſur une ecran de papier blanc, ou ſur un drap 
blanc place de maniere A la receyoir : On peut ẽxami- 
ner ainſi avec une facilite & un plaiſir incroyables,. 
tous les objets tranſparens qu'on conſidẽre au micro- 
ſcope; puiſqu' ils aquiẽrent par la une groſſeur enorme, 
& ſupẽrieure à celle que tout ce qu'on a jamais in- 
vente leur a peu donner juſqu' ici: Mais cette mẽthode 

2 encore l'avantage, que par elle pluſieurs perſonnes 
2 a la fois voir les memes objets, que les yeux 
es plus foibles ne courent aucun riſque de ſe fatiguer 


les plus ignorans en fait de deſſein peuvent aiſẽment 
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| tracer avec la plume ou le crayon la TRA de 1 
objet que ce ſoit, Payant devant les yeux. dans toute 


fa Tee 


microſcope qu'on employe A cet uſage, eſt le | 


meme qu'on a dẽja decrit dans les deux — 


lanches. Les autres appartenances du microſco 


folaire ſont repreſentẽes dans celle ci; z en voici-Pexpli- 
cation. 9 8 


A. Piece. ou e carre 5 bas de Mahogany, 5 


que deux longues vis (armees chacune d'un ecrou | 
1, 1.) attachent fortement au volet d'une fenẽtre: 
les deux Ecrous doivent entrer dans le & y 
etre viſſes bien ſerre, 
Au milieu de la ſuſdite bordüre, eſt. } un trou . 


fait pour recevoir la piece circulaire de bois de Maho- 


gany, B, dont le bord qui faillit un peu au de- A de la : 


| bordure, eſt une rainure peu profonde 2, dans laquelle 
roule la corde de boyau 3, Comme. cette derniere 
tourne auſſi autour d'une poulie de cuivre 4, dont le 
manche 5, paſſe au travers du bois, & qu'elle y eſt. 
croiſce, elle eſt un moyen facile de faire tourner en 
rond la pi&ce circulaire de bois de Mahogany a avec 
toutes les pieces qui y ſont attachees. 
C. Eft un tube de cuivre couvert d'une peau noire: II 


ſe viſſe dans le milieu de la piece circulaire de bois 
de Mahogany, & devient un ẽtui pour le tuyau de 
cuivre non- couvert, D, qui y entre, ou JR! en fort 
en le tirant ou en le pouſſant. 
A Fextrẽmitẽ de ce dernier tube, D, eſt. jours 1 un 


pla 3 tube, E, d' environ un pouce de long. 


un autre tube de cuivre d'un pouce & demi de 
long, fait pour gliſſer deſſus le tube E deja decrit : 
il faut viſſer le microſcope. a ſon extrẽmitẽ, quand 
on vient a s' en ſervir. ; 
. Verre lenticulaire CONnvexe, q environ douze pouees 
de foyer, deſtinẽ a raſſembler les ratons du ſoleil, 
& a les jetter plus fortement ſur Pobjet. 
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dans la planche. 


by - 


SG. Miroir de ſept pouces de long & de deux pouces & 
demi de large, mis dans un quadre de bois attache 


avec des gonds à la piece circulaire de bois de Ma- 
hogany, & tournant avec elle par le moien de la 
corde de boyau ci- deſſus decrite. . 


H. Branche de metal diviſce & pliante: Elle eſt moitiẽ 


cuivre & moitiẽ fer; la partie de cuivre 6, qui eſt 
plate, eſt attachee au miroir, & la partie de fer 7, 
qui eſt ronde, paſſe au travers de la bordure quarree 
de bois de Mahogany ; & Pobſervateur peut, en la 
tirant ou la pouſſant, hauſſer ou baiſſer le miroir, 
ſelon que Pel-vation du ſoleil le requiert. 


8. Anneau de cuivre mis à Pextrimits de la branche 
diviſèe , pour Pen gouverner plus facilement. 


N. B. Les bouts de la corde de boyau ſont attachẽs 


a une cheville de cuivre: fi la corde vient à fe licher, 
on peut la ſerrer en tout tems en tournant cette che- 


ville. Comme elle eſt derricre, on n'a pu la faire voir 


e Uſage du Microſcope Solaire. 


Quand vous aurez fait à votre volet un trou circu- 


laire aſſez grand pour recevoir la pitce circulaire de 
bois de Mahogany B, obſcurci ſſez la chambre autant 
que faire ſe pourra: Paſſez enſuite le miroir, G, & la 
rainure circulaire ſaillante au travers de ſuſdit trou, & 
attachez au volet la bordure quarrẽe de bois de Maho- 


gany, par le molten de ſes deux vis & des deux ecrous, 


Cela fait, ajuſtez votre miroir a Ielfvation & à la 


ſituation du ſoleil, par le moien de la branche diviſce, 
H, dela corde de boyau, 3, & de la poulie, 4. Car, 
la branche éẽlevant ou abaiſſant le miroir, & la corde 
ſervant avec la poulie à le tourner de cõtẽ & d' autre; 


ce ſont à la fois deux mouvemens diff:rens, qu'on peut 


aiſ ment combiner de manitre à donner au miroir ſa 


juſte poſition; c'eſt a dire, a lui faire refl-chir les rai- 
ee : 22 ons 
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ons du ſoleil directement au travers de la lentille 5, en 


ſorte qu' ils viennent tomber ſur Fecran de papier, & y 
former une tache de lumiere parfaitement circulaire. 


Des que cela eſt opere, viſſes le tube couvert de 


noir, C, dans Pecrou ou collier de cuivre place dans le 


milieu de la piece de bois circulaire, B, expres pour le 


recevoir, & prenez grand ſoin de n' altẽrer rien à la ſi- 
tuation de miroir. Viſſes enſuite en la maniere ordi- 
naire le verre magnifiant dont vous voulez vous ſervir, 
au bout de votrè microſcope, & de meme que dans les 


autres uſages du mircroſcope, 0tez la lentille qui eſt à 
Fautre extrẽmitẽ d'icelui, & mettez entre les lames 
minces de cuivre une de vos petites lames d'ivoire, qui 


contienne l'objet que vous voulez examiner. © 
Tout étant prepare de la forte, vifles le petit tube, 


F, ferme au corps de votre microſcope, faites le gliſſer 
enſuite par l'autre extremite ſur le petit bout, E, du 
tube D, & tirez ce dernier plus ou moins hors de ſon 
ẽtui C, ſelon que votre objet peut endurer plus ou 
moiſis la chaleu du ſoleil. 


Lua lentille 3j, qui eſt en dehors de la fenetre, eſt d' en- 
viron douze pouces de foyer; & la diſtance qui con- 


vient d' ordinaire pour les objets non- vivans eſt d' en- 
viron dix A onze pouces : mais il faut l'accourcir pour 
les objets vivans, juſqu'à ce qu'ils ſoient A celle od il 


peuvent ſoutenir la chaleur du ſoleil. Si la lumiere ne 


tombe pas éxactement en droite ligne lorſque le mi- 
croſcope eſt applique ſur le tube E, vous pouvez aiſc- 
ment, par un leger mouvement de la branche diviſce, 


& de la poulie, 4, diriger les rayons du ſoleil au tra- 
vers de Paxe de la lentille magnifiantee. 

Vous pouvez, par la facilite avec laquelle le petit 
tuyau de cuivre, F, auquel votre microſcope eſt viſe, 


gliſſe par deſſus le tube E, & en le tournant de Pun 
du de Pautre cots, amener l'objet a la vraie diſtance 


focale, & le faire mouvoir en rond fans le deranger. 
Quoiqu'une tache de lumitre parfaitement circu- 
laire tombante ſur Vecran avant que vous appliquiez 


Tad 


le micraſcope, ſoit une preuve certaine que votre mi- 
roir eſt ajuſte comme il faut, vous ne devez pas cepen- 
dant vous attendre à en avoir totyours cette preuve: 
Car le ſoleil eſt fi bas en hiver, que s il darde ſes rajons | 
en droite ligne vis à vis de la fenetre, il ne ſauroit 
he vous donner une tache de lumicre parfaitement 
ronde. Cependant, ſi le jour eſt ſerein, le ſoleil ſans 
nuages, & fituc de cote par rapport i vous, il vous 
fera voir les objets avec beaucoup dagrement meme : 
dans le mois de Decembre. _ 
_ En general, les meilleurs verres magnifians pour 
Fuſage du TIP ſolaire, fon. les quatre, cindq, & 
ſixime. 
Comme nous avons ſouvent parle d'un e&cran ſur le- 
quel on fait tomber l'image de Pobjet: Il eſt bon de 
faire obſerver, qu'il y a deux ſortes d ẽcrans de diffe- 
rentes tailles, qui peuvent ſervir a cet uſage. Le plus 
petit eſt fait d'une ſeule feuille de papicr a Telephant, 

_ etendue dans un cadre qui ſe leye & ſe baiſſe en gliſ- 
fant ſur un pillier rond de bois de Mahogany, & peut 
tourner en rond comme on veut. Le plus grand con- 
tient pluſieurs feuilles du meme papier colees s enſemble, 
& doublees d'une toile. On Petend de haut en bas avec 
des rouleaux de bois, comme on fait une grande carte 

 geographique. _ 
Les avantages de ce microſcope au- deſſus de tous 
les autres frappent du premier coup d'œil; puiſqu'on 

peut par ſon moien rendre les objets ltd auſſi gros 

qu'on le veut, en fe contentant d'en Eloigner Fecran 4 
une plus grande diſtance. Quoiqu'il en ſoit, la vue 
nette & diſtincte de l'objet eſt ce qu'il faut conſidẽrer 
ſur toutes choſes, & en approchant ou reculant un peu 
 Pecran, on ſgaura bientot on il convient le mieux de le 
placer pour produire cet effet. 5 
La parfaite obſcurite de la chambre, & le grand 


brillant du ſoleil ſont auſſi requis pour rende ee : 
parfaitement vive & claire. _ 
hs 
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qu'elle ne meritoit de Vetre. 
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Un peu de pratique rendra l'uſage de toutes ces 
pisdes familier & facile, ee. 


Pg 


Comme des curieux me font de frequentes queſtions 
fur Pinvention & le perfectionement du microſcope ſo- 
laire, qui eſt univerſellement reconnu pour le plus agre- 
able & le plus amuſant qu'on ait jamais connu, & pour 
le plus propre à faire de grandes decouvertes, jeſpere 
qu on m'excuſera, ſi jen rends compte ici en peu de 
mots, tant pour ſatisfaire la curioſitẽè de ces Meſſieurs, 


es prẽtenſions. 


ne Þ'y avoit jamais connu, quand le Docteur LI BEA“ 


kuHN Medecin Pruſſien vint d' Hollande ici il y a en- 
viron trois ans, & nous l'apporta. Je ne deciderai 
point, fi on le lui avoit communique dans ſes voiages, 
ou s'il en ẽtoit lui-mème l' inventeur. Ce qu'il y a de 
bien certain, c'eſt qu'il etoit au moins le premier qui 
nous en elit fait la decouverte : & comme il etoit ex- 
. cellent mecaniſte, & d'ailleurs bon ouvner, il formoit 
EX montoit lui-meme ſes verres avec la plus grande 
Exactitude, & avoit fait de ſes propres mains toutes 


les piẽces de cet inſtrument. _ 


E * » LI 


Comme il &toit communicatif, il montra cette belle 
invention à pluſieurs curieux & à divers ouvriers; & 
Fon ne tarda pas a conſtruire des microſcopes a l'imi- 


tation du ſien. Dans toutes ces pieces, le tube au tra- 


vers duquel les rayons du ſoleil paſſojent pour arriver i 
Fobjet, <toit attachẽ a un genou enchaàſſẽ dans une con- 
cavits afin de le tourner autant que faire ſe pouvoit vis- 

a-vis du corps du ſoleil a meſure qu'il $'avangoit dans les 


cieux. Cependant, Finſtrument ne pouvoit Etre de ſer- 
vice que pendant un petit nombre d'heures du jour. 
Inconvenient qui fit qu on eſtima cette invention moins 


8 


que 1. empecher qu'on ne leur en impoſe par de 
Ce microſcope n'a pas ẽtẽ inventẽ en Angleterre : On 


Pour 


„ de 5 
Pour y remẽdier, je fus aſſez heureux moi-meme 
(fur Pidee que m'en donna un ami ingenieux qui m'avoĩt 
introduit chez le Docteur LIBERKVUHN) de penſer, 
qu'un ſimple miroir pourroit reflechir à toutes les 
heures du jour les raions du ſoleil au travers du tube 
placẽ horizontalement, quand le ſoleil eſt de quelques 
dẽgrẽs au deſſus de I horizon, ou meme a fa plus grande 
_ Elevation. Sur cette idee, nous imaginàmes un mi- 
croſcope avec un miroir tel que je viens de le dire, qui 
7p! oe ng 
Comme, depuis ce tems la, pluſieurs Meſſieurs diſ- 
tinguẽs par intelligence & les talens les plus extraor- 
dinaires ont bien voulu m'honorer & m'aider de leurs 
lumières & de leurs avis, ce ſecours m'a mis en etat 
de faire de tems en tems quelque changement avan- 
tageux au microſcope ſolaire; juſqu'à ce qu'il arrivat 
enfin à la perfection qu'il parolt avoir atteinte aujour- 
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